GENTILE 

Catalogue illustre 

d’lnstruments de Chirurgie 





Catalogue N 1 








Hdpitaux 


clientele habituelle. 










Catalogue illustre 

d’Instruments de Chirurgie 





GENTILE 


Catalogue N“ 1 



Catalogue illustre 

d’Instniments de Chirurgie 


PARIS 



Catalogue Illustre 

D’IN STRUM ENTS DE CHIRURGIE 
















































































sWU 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Allaitement — Divers 
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GENTILE, Fabrieant d’lnstrumeuts de Chirnrgie 
• et d’Appareils de Medecine. 


THERMO-CAUTERE 

avec Soufflerie inalterable 
entierement metallique 




DESCRIPTION DI 
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APPAREIL 


POUR INJECTIONS UTERO-TUBAIRES DE LIPIODOL 



du Docteur Paul PETIT-DUTAILLIS 


DESCRIPTION 



metre ddcrits plus bas. 


loppe de caoutchouc. Cette enveloppe prdsente une forme asse2 allongee qui donne a son 
extremity l’elasticite suffisante pour se mouler dans l’isthme uterin; elle enserre tres 

la sonde. — L’olive se deplace le long de la sonde sous Taction d’un poussoir in depen¬ 
dant, progressant sans tourner et mis lui-meme en mouvement par la rotation d’un volant 













































Cystoscopes laveurs d’exploration, a catheterisme unilate¬ 


ral et bilateral des ureteres, de gros, moyen et petit calibre 
pour l’adulte. 

Cystoscoi>es d’examen et a catheterisme de tres petit calibre 
pour l’enfant. 

Cystoscope special a vision retrograde pour I’examen et le 
traitement de la region du col. 

Uretro-cystoscopes de Mac-Carthy a optique mobile. 

Cystoscope photographique. 

Cystoscope prehenseur pour les corps etrangers de la vessie. 

Cystoscope a biopsie pour les examens histologiques. 

Cystoscope broyeur pour petits calculs. 

Cystoscopes sterilisables par immersion dans l’eau en 
ebullition. 

Sondes ureterales claires et opaques. 

Fixateur pour cystoscopes. 

Accessoires pour cystoscopie. 

































































































































